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高圧型燃料噴射ポンプ筐体の低振動化に関する一検討
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An Investigation on Reduction of the Vibration of a High-Pressure Type
Fuel Injection Pump Body
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Satoshi HIGUCHI, Ryoji KIHARA
Abstract: This report refers to the vibration characteristics of a high-pressure type fuel injection pump
body with and without a bracket by the free damping vibration experiments inorder to reduce the noise and
vibration of a higher pressure type fuel injection pump. Furthermore, the FEM method is applied on the theo-
retical analysis of the fuel injection pump body with and without the bracket to investigate the vibration
characteristics. Comparing with the calculated results and the experimental ones, some important points to
modify the vibration characteristics are certiˆed and proposed.
Keywords: Diesel Engine, Fuel Injection, Experiment, Finite Element Method/Vibration, Free Vibration,
High-Pressure Type, Fuel Injection Pump
要 旨本研究は，自動車用ディーゼルエンジンに使用される高圧型燃料噴射ポンプを対象に，その筐体
とブラケットの振動低減について行っている。有限要素法による理論解析と自由減衰振動実験を行い，その
整合性を検証した。その結果，いくつかの振動低減に関する点を確認した。
. は じ め に
近年の排出ガス規制・燃費規制など自動車用高速デ
ィーゼルエンジンを取り巻く環境は年々厳しくなってい
る[1][8]。この対策の一つとして，燃料噴射ポンプ（以
下，噴射ポンプと呼ぶ）の燃料の高圧噴射化が挙げられ
る[1][8]。日本国内および欧州などで市販されているデ
ィーゼルエンジン用燃料噴射ポンプは高圧にした燃料を
コモンレールと呼ばれる蓄圧容器に貯え，電磁弁を使っ
て，各気筒の噴射を制御するコモンレール方式での対応
が主流である。これにより，PM（Particulate Matter)・
黒鉛などの有害成分排出削減に寄与している。しかし，
中国を中心とするアジア諸国では，列型式噴射ポンプが
経済的理由などから主流である。機械式噴射ポンプの高
圧化は，エンジン騒音・振動の原因となるばかりではな
く，カム軸のトルク変動，ねじり振動の増大により燃料
噴射時期を狂わす原因となっている。本研究は，一般的
な高圧型燃料噴射ポンプを対象に，カム軸などの支持体
である筐体とシリンダブロックに噴射ポンプを固定する
ブラケットの振動特性を把握し，更に高圧化される噴射
ポンプの軽量化および高剛性化への検討を行い，低振動
および低騒音化への提案をする。
. 供試燃料噴射ポンプの諸元
本研究で使用する供試噴射ポンプは，直列 6 シリン
ダ，8 litter クラスの自動車用高速ディーゼルエンジン
用で，その筐体およびブラケットの主要諸元を Table 1
および Table 2 に示す。
. 自由減衰振動実験
噴射ポンプ筐体およびブラケットを対象に，単体およ
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Fig. 1 Exciting Points and Measuring Points of Test Fuel In-
jection Pump Body and Bracket
Table 1 Main Speciˆcations of Test Fuel Injection Pump
Body
Table 2 Main Speciˆcations of Test Fuel Injection Pump
Bracket Fig. 2 Coherence Function of Test Fuel Injection Pump Body
Fig. 3 Transfer Function of Fuel Injection Pump Body (Ex-
citing Point: A, Measuring Point: 4, x-Direction）
び両者のボルト結合時の 3 種類の振動特性を把握する
ために，自由減衰振動実験を行う。
. 実験方法および実験結果の信頼性について
本実験は，ハンマリングによる自由減衰振動実験をイ
ンパルスハンマと 3 次元加速度ピックアップを使用し
て行う。この実験の打撃点・測定点を Fig. 1 に示す。
供試体自体の振動特性を把握するためには，供試体の支
持台などの影響を排除する必要がある。これまで供試体
を糸で吊す方式（糸吊り方式）や供試体の下面などにス
ポンジやラバーを敷く方式（クッション浮かし方式）を
試みた。その実験結果の信頼性の指標となるコヒーレン
ス関数を調べたところ，クッション浮かし方式でのコ
ヒーレンス関数は，測定周波数範囲において0.95以上の
値を示し，糸吊り方式に比べて信頼できることを確認し
た。この値を保持すれば，実験の繰り返し回数を16回
程度考慮すれば良いことになる。クッション浮かし方式
による自由減衰振動実験のコヒーレンス関数の一例を
Fig. 2 に示す。なお，実験はエンジン騒音のうち，機械
騒音が主流となる周波数範囲 0 から4000 Hz とする。
. 各供試体の打撃位置と測定位置
噴射ポンプ筐体のインパルスハンマの打撃位置と 3
次元加速度ピックアップを装着する測定位置は，プラン
ジャに発生する力の方向を考慮して，筐体上部6点と筐
体下部側面 9 点とした。ブラケットは，シリンダブロ
ック取り付けボルト位置を測定位置とし，打撃位置は筐
体装着ボルト位置とする。両者結合時は，筐体上部を打
撃位置とし，測定位置は結合部とする（Fig. 1 参照）。
. 自由減衰振動実験結果
単体および両者結合時の実験結果の一例を Fig. 3 か
ら Fig. 5 に示す。いずれのコヒーレンス関数も，概ね
0.95以上を示したが，一部低い値を示す周波数域では，
共振モードがなければ，解析の対象外とした。筐体に比
べ，ブラケットは低い周波数帯に多くの振動モードが存
在していることがわかる。これは，結合時にも現れ，一
層複雑な振動モードが混在していることがわかる。筐体
単体では，3 次モードまで測定周波数範囲に現れてい
る。ブラケットや結合時では，振動次数の異なる振動
モードが近接している周波数帯域がある[9][13]。これら
の結果を Table 3 に示す。
. 有限要素法によるモード解析
自由減衰振動実験結果をもとに振動モード解析を行
い，有限要素法（以下，FEM と呼ぶ）解析用計算モデ
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Fig. 4 Transfer Function of Fuel Injection Pump Bracket
(Exciting Point: A, Measuring Point: 2, x-Direction）
Fig. 5 Transfer Function of Fuel Injection Pump Body with
Bracket (Exciting Point: D, Measuring Point: 4, x-
Direction）
Table 3 Comparison between Measured and Calculated
Values
Fig. 6(a） Analysis Model of Finite Element Method (Fuel
Injection Pump Body）
Fig. 6(b） Analysis Model of Finite Element Method (Fuel
Injection Pump Bracket）
ルの作成の参考とした[14][16]。本研究で用いた FEM 解
析コードは PATRAN および NASTRAN である。
. 解析用計算モデル
本供試噴射ポンプの筐体の計算モデルはできる限り実
形状を再現することに留意し，筐体内部における貫通穴
の交差の再現性には，特に注意した。その結果，コンピ
ュータの計算能力の向上や FEM の改善等の恩恵もあ
り，十分に再現性の高い計算モデルを作成することがで
きた。ブラケットは鋳造品であるため，詳細な形状を再
現することができないが，できるだけ忠実に形状を再現
できる計算モデルにした。いずれのモデルも，自由減衰
振動実験にあわせて無拘束条件のもとで計算し，その結
果が実験結果に整合していることを確認した。その後，
実際にエンジンに装着される拘束条件を想定して計算を
行った。なお，結合計算モデルは，コンピュータの処理
能力から，単体の FEM 解析結果をもとに解析に影響し
ない部分のメッシュ分割を粗くして，計算モデルの作成
を行った。それらをFig. 6（a）, （b）, （c）に示す。
なお振動モデルの要素数と節点数は，おのおの筐体
84531・137535，ブラケット18201・30158および結合
モデル86485・145650である。
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Fig. 6(c） Analysis Model of Finite Element Method (Fuel
Injection Pump Body with Bracket）
Fig. 7 1st Mode of Fuel Injection Pump Body with Bracket
(Change of Restraint Condition, Natural Frequency:
394 Hz）
Fig. 8 2nd Mode of Fuel Injection Pump Body with Bracket
(Change of Restraint Condition, Natural Frequency:
949 Hz）
. 計算結果と実験結果の比較（無拘束条件）
三者（筐体・ブラケット・結合時）の固有周波数の計
算結果を Table 3 に示す。いずれも実験結果に対して 5
以内の誤差範囲にあり，計算モデルの妥当性を確認で
きた。さらに，各振動モードの変位方向の位相も合わせ
て検討した。
.. 供試体の振動モード（拘束条件）
Fig. 7 から Fig. 10 に，各供試体の測定周波数範囲内
に現れる振動モードの一例を示す。筐体単体および結合
時の測定周波数範囲にある振動モードの大半で，カム軸
孔部（カム軸ジャーナル部）に振動応力の集中がみられ
る。その一方で，筐体上部は変位が大きく生じるもの
の，振動応力は低い。ブラケットおよび結合時では，結
合ボルト孔周辺部に応力集中がみられる。これらより，
筐体上部の薄肉化が可能である一方，カム軸孔部の剛性
向上が必要であることがわかる。特に，カム軸孔部周辺
は筐体の変形のみではなく，カム軸のトルク変動を考慮
すると，大幅な剛性向上が必要である。
. 軽量化および剛性向上の改善に関する検討
噴射圧力の高圧化に対応するためには，前述のように
支持体である筐体およびブラケットの軽量化または剛性
向上が必要不可欠である。ここでは，拘束条件下で行っ
た計算結果から，
［1] 筐体上部の薄肉化（軽量化）
［2] カム軸孔部の厚肉化（剛性向上）
［3] ブラケットの材質変更（軽量化）
の 3 点の変更を作成した計算モデルに反映させて振動
特性を検討する。
. 筐体の軽量化と剛性向上の効果
筐体上部を高さ方向（鉛直方向）に 5 mm 減らし，カ
ム軸孔部を 3 mmお よび 5 mm 厚くしてFEM 解析を行
ったところ，筐体の質量は1.60減少し，各振動モード
の固有周波数が約1.02から1.30上昇した。振動モー
ドにもよるが，これは単に剛性向上効果だけではなく，
筐体上部の慣性質量の低減効果にもよる。特に，ねじり
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Fig. 9 3rd Mode of Fuel Injection Pump Body with Bracket
(Change of Restraint Condition, Natural Frequency:
1113 Hz）
Fig. 10 4th Mode of Fuel Injection Pump Body with Bracket
(Change of Restraint Condition, Natural Frequency:
1824 Hz）
Fig. 11 3rd Mode of Fuel Injection Pump Body (Natural Fre-
quency: 3970 Hz）
Fig. 12 3rd Mode of Fuel Injection Pump Bracket (Natural
Frequency: 3355 Hz）
Fig. 13 3rd Mode of Fuel Injection Pump Body with Bracket
(Natural Frequency: 3082 Hz）
モードや曲げモードでは，両者の相乗効果がみられる
（Fig. 11 および Fig. 14 参照）。
. ブラケットの軽量化
ブラケットの材質を鋳鉄からアルミニウム合金に変更
して同様の解析を行った。質量の軽量化により各振動
モードの固有周波数が上昇する効果が現れているととも
に，近接した隣接モードの固有周波数が離れ，複数モー
ドの同時発生を避けることが可能となった（Fig. 12 お
よび Fig. 15 参照）。
. 結合時の軽量化と剛性向上の効果
結合時の効果は単体時と同じようにみられるが，質量
低減はブラケットの方が筐体よりも大きいため，慣性質
量低減効果は筐体に現れている。逆に，ブラケットは筐
体の剛性向上が中心のため，慣性質量低減効果が現れに
くい結果となった。また，結合ボルト周辺部は，応力集
中が起きているものの両者の効果がわずかながら現れて
いる（Fig. 13 参照）。この対策としては，
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Fig. 14 Comparison among Calculated and Measured Value
of Natural Frequency (Fuel Injection Pump Body)
Fig. 15 Comparison among Calculated and Measured Value
of Natural Frequency (Fuel Injection Pump Bracket)
［1］ 筐体とブラケットの一体化
［2］ 結合ボルト本数の増加
［3］ ブラケット構造の見直し
［4］ カム軸孔と結合ボルト位置関係の見直し
などが考えられる。
. ま と め
燃料噴射ポンプの筐体およびブラケットを対象に，そ
の振動特性を把握して低振動化への検討を行った結果，
次のような知見を得た。
［1] 忠実な FEM モデルの作成により，振動特性を把
握することができるとともに，低振動化への検討を
可能とした。
［2] 結合モデルの振動特性では，ブラケットの影響が
大きいことが確認できた。
［3] 低振動化への改善案を提案し，その効果を確認す
ることができた。
以上のことを踏まえ，今後，エンジン装着時の噴射ポ
ンプを想定した研究を続けていく予定である。また，本
研究でご協力いただいた関係各位に，謝意を記します。
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付録 1
改良を加えたブラケット付き燃焼噴射ポンプの各振動モード
を Fig. A1 から Fig. A10に示す。
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Fig. A1 1st Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 1438 Hz)
Fig. A2 2nd Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 1740 Hz)
Fig. A3 3rd Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 2547 Hz)
Fig. A4 4th Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 2700 Hz)
Fig. A5 5th Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 2888 Hz)
Fig. A6 6th Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 3059 Hz)
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Fig. A7 7th Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 3139 Hz)
Fig. A8 8th Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 3377 Hz)
Fig. A9 9th Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 3418 Hz)
Fig. A10 10th Vibration Mode of Fuel Injection Pump Body
with Bracket (Natural Frequency: 3856 Hz)
